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浄水カートリッジの交換
浄水カートリッジ交換ランプがブザーと共に点滅し

始めたら、次の順序で新しいカートリッジに交換して

ください。

（１）給止水ハンドルを回して止水してください。

（２）カートリッジカバーを左にスライドさせ、取り外

します。

（３）カートリッジを引き上げてください。

●ロックをはずしてからカートリッジを引き出してくだ

さい。

（5）新しいカートリッジを本器に充分押し込みます。

●カートリッジの底から出て本器に溜まった水は残さ

ない様、少し放置して完全に排水してから新しいカー

トリッジを入れてください。

カートリッジカバー

排水ホース

ロックをはずしてから
ひきあげる。

押し込んだあと
ロックを回す。

（4）カートリッジを引き出した後、カートリッジ収納部

に水が残っているときは、器械背面の排水ホースを

使用して、残水を抜いてください。
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